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* Innovador sistema de LUZ INTRAORAL INALAMBRICO

* Adaptable a cualquier pieza de mano (alta y baja velocidad), espejo, escareador
o cualquier tipo de instrumental médico y odontolégico
* Hasta 5 horas de iluminacion, sistema portatil y bateria recargable

* 1 afo de garantia
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* VENTAJAS

* Apagado automdtico

* 5 niveles de intensidad de luz

* Cuenta con 2 puntas flexibles para direccionar la iluminacion

* Sistema LED de luz blanca fria (NO se calienta) con 18,008 horas de durocion
* Totalmente impermeable a liquidos y fluidos (agua, sangre, saliva, pus, efc.)

* Puntas y bandas elasticas AUTOCLAVABLES

* Sistema inalambrico digital, totalmente amigable, ergonémico e independiente

* Facil instalacion y manejo

* Unica con dos opciones de recarga (USB a computadora 6 contacto de pared)
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* iCompacto!
* jFacil conexion!
* jListo para trabajar!
* iIPERFECTA ILUMINACION!
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Manual de uso SISTEMA DE LUZ INTRAORAL

1. IDENTIFICACION DE PARTES Y CONEXION DE ADITAMENTOS

1) Puntas de Luz (2 piezas)

2) Bandas Elasticas (20 piezas con 10 de cada tamario)

3) Caja de mando (3 colores a elegir 1 pieza)

4) Black Zip (2 piezas en velcro color negro)

9) Cargador (1 pieza)

6) Cable USB para cargar la energia de la computadora (1 pieza)
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CONEXION Y MODO DE USO

Para cargar la bateria conecte el cable USB a la caja de mando y el ofro extremo al
cargador 6 si se prefiere a la computadora, ya que de ambas formas se podrd cargar
la bateria.

Para cargar la bateria en su totalidad, deberd estar conectada durante 15 a 30
minutos, y lo sabremos cuando la luz azul haya prendido, este proceso lo
redlizaremos siempre que la bateria haya bajado su nivel. Después de un periddo de
1@ horas de no usarse se debe reactivar la bateria conectando a la energia.

Siempre que esté cargada la bateria tendremos 4 horas de uso continuo.
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CONEXION Y MODO DE USO

Cuando no exista energia la luz simplemente se apagard, seremos advertidos
por el parpadeo de la luz roja.

Adhiera la punta de luz con las bandas eldsticas a la pieza de mano 6 a cualquier
equipo que desee uhlizar.
El extremo del conector serd conectado a la caja de mando.
Mediante el arillo de la caja de mando y la cinta negra (velcro) se podra sujetar a la
manguera de la pieza de mano.
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CONEXION Y MODO DE USO

Muestra de aparato conectado y listo para trabajar
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FUNCIONAMIENTO

Utilizando el botén principal podremos hacer uso de las funciones:
a) Al presionario se encenderd la luz del LED en el nivel 5, asi mismo la luz rojao
nos indicard que esd en funcionamiento
b) El equipo cuenta con 5 funciones de luz, 1 es de baja intensidad y asi
progresivamente hasta llegar al 5 que es él de mayor intensidad.
c¢) Cudndo se presiona el botén principal durante 3 segundos se apagarda
el equipo, si volvemos a presionario la luz encendera en el mismo nivel de luz
en el que se apagd con anteriondad.

d) Cuando la luz del LED esté prendida durante 28 minutos continuos éste
se apagarad, ésto es para el ahorro de energia, si queremos seguir utilizando
el equipo sélo presionaremos el botén principal.
¢) La luz del LED puede direccionarse gracias a que la punta es flexible.
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RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

Tanto las puntas de luz como las bandas elashicas podran ser estenlizadas en calor himedo
(outoclave), el resto del equipo sdlo podrd ser desinfectado superficialmente.
NO usar limpiadores rudos o solventes organicos, NO usar calor seco.
Cuadndo use el equipo no conecte y desconecte frecuentemente los conectores,
para evitar daos en los componentes elecironicos y danar el equipo.
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